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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/1-541-02/19-03/15
URBROJ: 534-07-1-1-1/2-19-03
Zagreb, 24. srpnja 2019.

Ministar zdravstva temeljem ¢lanka 19. stavka 7. Zakona o predmetima opée uporabe (,,Narodne
novine“, br. 39/13, 47/14 i 114/18), a u skladu s ¢lankom 7. Pravilnika o uvjetima koje moraju
ispunjavati ovlasteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i sluzbenih kontrola i referentni
laboratoriji za ispitivanje predmeta opce uporabe (,,Narodne novine®, br. 28/19), povodom zahtjeva
E.C. INSPEKT d.o.0., Josipa Pupadic¢a 2, Zagreb, u predmetu utvrdivanja ispunjavanja uvjeta za
ovlas¢ivanje sluZzbenog laboratorija za ispitivanje predmeta opce uporabe, donosi

RJESENJE

I. Ovlaséuje se E.C. INSPEKT d.o.o., Josipa Pupacica 2, Zagreb, kao sluZzbeni laboratorij za
obavljanje sljedecih analiza:

Akreditirane metode:

Materijali/Proizvodi Vrsta ispitivanja/Svojstvo Metoda ispitivanja

HRN ISO 6486-1:1999

Odredivanje Pb, Cd- (ISO 6486-1,2:1981)
Keramika, porculan Atomskom apsorpcijskom
spektrometrijom HRN ISO 8391-1 :1998

(ISO 8391-1,2:1986)

Metalne armature HRN ISO 8288:1998
koje se koriste za Otpustanje teSkih metala Pb, (ISO 8288:1986)
vodu za pice Ni, Cu, Cr u vodu za piée iz
metalnih armatura HRN ISO 15586:2008
(ISO 15586:2003)
Stakleno posude, Odredivanje olova (Pb) i HRN ISO 7086-1:2000
pribor i oprema kadmija (Cd)-AAS (ISO 7086-1:2000)

HRN ISO 7086-2:2000
(ISO 7086-2:2000)
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Glineno posude,
pribor i oprema

Odredivanje olova (Pb) i
kadmija (Cd)-AAS

HRN ISO 6486-1:1999
(ISO 6486-1:1981)

HRN ISO 6486-2:1999
(ISO 6486-2:1981)

HRN ISO 8391-1:1998
(ISO 8391-1:1986)

HRN ISO 8391-2:1998
(ISO 8391-2:1986)

Posude pribor, Odredivanje kroma (Cr), Pravilnik o zdravstvenoj
oprema i uredaji za nikla (Ni), mangana (Mn) ispravnosti materijala i
pripremu odnosno -AAS predmeta koji dolaze u

posluZivanje jela neposredan dodir s hranom

od nehrdajuceg NN 125/09, ¢lanak 19.,

celika Vlastita metoda
In-house method
RU-FKIL.-5.4.2-29
Izdanje 4
2018-05-15
Igracke s Prijelaz odredenih elemenata

premazom od boje,
laka, grafickih
boja, polimera i
sli€nih premaza

bakra (Cu), arsena (As) i
Zive (Hg)

HRN EN 71-3:2017
(EN 71-3:2013+A2:2017)

Kozmetika

Odredivanje pH vrijednosti

Vlastita metoda

In-house method

RU-FKL-5.4.2-53
Izdanje 3
2017-06-28
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II1.

Laboratorij iz tocke 1. ovoga rjeSenja obvezan je Ministarstvu zdravstva dostavljati
polugodiS$nja izvjeSc¢a, najkasnije do 30. rujna tekuce godine, i godi$nja izvje$éa o
zdravstvenoj ispravnosti, odnosno sukladnosti uzoraka predmeta opée uporabe uzetih u

okviru sluZbenih kontrola, najkasnije do 1. oZujka tekuce godine za prethodnu godinu.

Ovo rjeSenje je na snazi sve dok laboratorij ima status akreditiranog laboratorija za metode

za koje je ovo ovlaStenje izdano.




ObrazloZienje

Trgovacko drustvo E.C. INSPEKT d.o.o., Josipa Pupadica 2, Zagreb, podnio je Ministarstvu
zdravstva zahtjev za ovla$¢ivanje sluZzbenog laboratorija za ispitivanje predmeta opée uporabe, za
potrebe inspekcijskih nadzora i sluZbenih kontrola.

Uz zahtjev dostavljena je i priloZena sljede¢a dokumentacija:

- Izvadak iz sudskog registra Trgovackog suda u Zagrebu, od 12. oZujka 2019.

- Potvrda o akreditaciji, broj 1554, KLASA: 383-02/16-30/031, URBROJ: 569-02/8-18-41, od 28.
studenoga 2018., izdana od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) o akreditaciji norme HRN
ISO/IEC 17025:2007, te Prilog potvrdi o akreditaciji, od 28. studenoga 2019.

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, KLASA: 034-04/2019-001/02029, URBROJ: 513-
007-01-09-2019-01, od 18. travnja 2019.

- Tablica A) s popisom akreditiranih metoda.

Stru¢no povjerenstvo Ministarstva zdravstva razmotrilo je zahtjev i priloZenu dokumentaciju za
ovlaS¢ivanje sluZbenog laboratorija za ispitivanje predmeta opée uporabe, za potrebe inspekcijskih
nadzora i sluZbenih kontrola, na sjednici odrZanoj dana 10. srpnja 2019. godine te utvrdilo da
podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete iz ¢lanka 3. Pravilnika o uvjetima koje moraju
ispunjavati ovlaSteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i sluZbenih kontrola i referentni
laboratoriji za ispitivanje predmeta opée uporabe (,,Narodne novine*, br. 28/19).

Sukladno ¢lanku 19. stavku 4. Zakona o predmetima opce uporabe (,,Narodne novine®, br. 39/13,
47/14 1 114/18) laboratorij koji je ovlaSten od strane ovog Ministarstva obvezan je dostaviti
polugodiSnja izvjeSc¢a, najkasnije do 30. rujna tekuce godine, i godiSnja izvjeS¢a o zdravstvenoj
ispravnosti, odnosno sukladnosti uzoraka predmeta opce uporabe uzetih u okviru sluzbenih kontrola,
najkasnije do 1. oZujka tekuée godine za prethodnu godinu, a kako je rijeSeno u tocki II. ovoga
rjesenja.

Trgovacko drustvo E.C. INSPEKT d.o.o., Josipa Pupaci¢a 2, Zagreb, obvezno je najkasnije do 01.
oZujka tekuée godine dostaviti ovom javnopravnom tijelu dokumentaciju i izvje$¢a za prethodnu
godinu o svim metodama za koje su akreditirani, kao i za metode izvan podrucja akreditacije za koje
su ovlaSteni ovim rjeSenjem, a kako je rijeSeno u tocki III. ovoga rjeSenja.

Sukladno svemu gore navedenom, a u skladu s ¢lankom 19. stavkom 7. Zakona o predmetima opce
uporabe (,,Narodne novine“, br. 39/13, 47/14 i 114/18) i ¢lankom 7. Pravilnika o uvjetima koje
moraju ispunjavati ovlasteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i sluzbenih kontrola i
referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opée uporabe (,,Narodne novine®, br. 28/19) rijeSeno
je kao u izreci ovoga rjeSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja stranka moZe pokrenuti upravni spor pred mjesno nadleZnim upravnim sudom,
u roku od 30 dana po primitku ovog rjeSenja. TuZba se predaje mjesno nadleZnom sudu neposredno
u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom, odnosno dostavlja elektronicki.

. ,—MINISTAR

Dostaviti:

1. E.C.INSPEKT d.o.o.
Josipa Pupaciéa 2, Zagreb

2. Evidencija — ovdje

3. Pismohrana — ovdje







